POKYNY K ODBERU

PRO SPRAVNY VYSLEDEK TESTU...

I l ...nejezte, nepijte, nezvykejte zvykacku a
e nekurte 10 minut pred odbérem.

@ Oteviete odbérovou sadu a nasroubujte
prilozeny trychtyrek na odbérovou zkumavku.

V ustech nashromazdéte vetsi mnozstvi slin a
nékolikrat je povalejte zepredu dozadu.

PriloZte trychtyrek ke rtiim a sliny do
@ néj volné vypustte. Je potfeba odebrat
alespon 1 cm tekuté casti slin.

Odsroubujte trychtyrek a vyhodte jej do
. odpadu. Zkumavku poté dikladné
zasroubujte vickem.

@ Zkumavku otfete dezinfekénim
ubrouskem a odevzdejte.
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POKYNY PRO ODBEROVE MISTO

DB-1225 Saliva Collection Set 1.4IM
Kat. ¢.: DB-1225-1.4IM-100sets (100 sad)
Kat. ¢.: DB-1225-1.4IM-500sets (500 sad)

DB-1230 Saliva Collection Set 1.4IF
Kat. ¢.: DB-1230-1.4IF-200sets (100 sad)
Kat. ¢.: DB-1230-1.4IF-500sets (500 sad)

Kazdda odbérova sada se sklada z odbérové zkumavky, trychtyrku a Sroubovaciho vicka.

Uréeny uéel: Odbérova sada je urcena k odbéru, transportu a uchovavani biologickych vzorkd, zejména
slin, stér(, tekutin (aspiratd) a vyplachd.
Postup odbéru slin ¢i jinych biologickych vzorka:
%+ Testovana osoba musi byt pfed odbérem seznamena s pribéhem odbéru vzorku, viz ndvod na druhé
strané.
* Pro spravné provedeny odbér slin pro stanoveni respiraénich onemocnéni je ddlezité, aby testovana
osoba pred odbérem zakaslala.
* Po odbéru zkontrolujte, Ze je hladina tekuté casti vzorku (sliny bez pény, aspiraty ¢i vyplachy)
dostatecné vysoka:
< hladina musi dosahovat vysky alespori 1 cm nad tmavym dnem zkumavky, coZ odpovida
objemu 0,2 ml.
«» v pfipadé nedostate¢ného mnoZstvi vzorku je potfeba odbér opakovat.
«» uvzorkl ziskanych pomoci stérl je do odbérové zkumavky vloZzena vytérova tyéinka
s odebranym vzorkem a zkumavka uzaviena. Koncova ¢ast tycinky mlze byt v pfipadé potieby
zkracena.
» Pred uloZenim zkumavky pro transport zkontrolujte, Ze je vicko zkumavky fadné dotazené.
» Pri kazdé manipulaci se zkumavkami je doporuceno pouZivat ochranné rukavice a pfipadné si vidy
vydezinfikovat ruce.
Skladovani prazdnych sad, vzorkt a transport:
<+ Pred pouzitim odbérové sady skladujte v rozmezi teplot 2 - 30 °C.
<+ Po rozbaleni odbérové sady provedte ihned odbér vzorku a zkumavku nasledné dukladné zasroubuijte,
aby se predeslo kontaminaci okolniho prostredi.
% Zkumavku s odebranymi slinami Ize skladovat az 72 hodin pfi teplotach 4 °C az 25 °C v temném
prostiedi. Jiné typy vzork( lIze skladovat az 24 hodin pfi teplotach 4 - 8 °C.
% Pro snadnéjsi zpracovani doporucujeme odbérové sady DB-1225 skladat do stojanku DB-1228 —
Sample Rack 1.4IM. V ptipadé sad DB-1230 Ize obdobné vyuZit stojanky DB-1240 - Sample Rack 1.4IF.
Identifikace vzorku (skenovani):
% Pro jednoduchou identifikaci vzorkd ma kazda zkumavka na spodni strané 2D matrix kdd, diky
kterému muZete pfimo na odbérovém misté vzorek sparovat s informacemi o testované osobé.
Se sadou doporucujeme pouZzivat jednorazové dezinfekcni ubrousky urcené k dezinfekci zkumavky a
rukou testované osoby po odbéru (predtim, neZ testovana osoba odevzdd odbérovou zkumavku se
slinami personalu odbé&rového mista).
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Navod k pouziti pro DB-1225 Saliva Collection Set 1.4IM; DB-1230 Saliva Collection Set 1.4IF
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Vystrahy a upozornéni:
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Prostfedek je urcen k jednordzovému pouziti, nikdy nelze pouzit opakované.

Vyvarujte se zbyte¢né manipulaci se vzorky, mohou byt potencialné infekcni.

Odbérova sada je vyrobena z polypropylenu, jeji soucdsti neolizujte ani nezvykejte, ve
vyjimecnych pfipadech muZe dojit k alergické reakci na plastovy material.

Sada obsahuje malé ¢asti, které by mohly byt vdechnuty. DrZte je mimo dosah déti.
NepouZivejte, pokud je kterakoliv ¢ast prostiedku nalomena, zietelné Spinava, ¢i chybi.
Obalovy material zlikvidujte v souladu s mistnimi predpisy.

Jakdkoliv zdvazna nezddouci pfihoda (tedy takova pfi niz doslo k do¢asnému zavaznému
nebo trvalému zhorseni zdravotniho stavu ¢i smrti pacienta, uZivatele ¢i jiné osoby, nebo
takovda kdy doslo k zavaznému ohroZeni verejného zdravi), ke které doslo v souvislosti
s pouzitim tohoto prostredku, musi byt hlasena vyrobci a prislusSnému organu clenského
statu (pro CR SUKL).

Trychtyrek slouZici k usnadnéni odbéru mlze obsahovat infekcni sliny Ci jiné biologické
vzorky, po pouZiti jej proto vhodte do nadoby na infekéni odpad.
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